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CVUA Sigmaringen « Postfach 1164 « 72481 Sigmaringen

Landratsamt Sigmaringen
Fachbereich Gesundheit
HohenzollernstralRe 12
72488 Sigmaringen

24.03.2021

Hai Linh Trieu / dl

(07571) 7434 - 254
A21060501-59-Tu

(Bitte bei Antwort angeben)

Datum:
Name:
Durchwahl:
Aktenzeichen:

ﬂ_ Lebensmittelliberwachung;
Mikrobiologische Untersuchung von Wasser

Anlage: 1 Probenentnahmeprotokoll (in Kopie)

1 Mehrfertigung

Proben-Nummer:
Probenbezeichnung:
Flaschen-Nr.:
Entnahmestellenbezeichnung:
Probenentnahme
Probenehmer;
Probenahmeverfahren:
Probeneingang

am:

am:
Probenahmezweck"
Anlieferungszustand:
Entnahmestellen-Nr.:
Versorgungsgebiet:
Versorgungsgebiet-Nummer:
Untersuchungsbeginn:
Untersuchungsende:

GUTACHTEN

210172551

Trinkwasser

EG 4220

Gemeindekindergarten Bingen, Egelfinger Str. 9, 72511 Bingen
22.03.2021 um: 10:50 Uhr

GSA Sigmaringen, Herr Schuh / CVUA SIG, Frau Greif

DIN EN ISO 19458 (K19); 2006-12

22.03.2021 um: 15:00 Uhr
Zweck a D Zweck b : D Zweck ¢
gekuhlt

437008-ON-0001

VG 08 437038
22.03.2021

24.03.2021

um: 15:30 Uhr

1) Probenahme nach DIN EN ISO 19458 (K19); 2006-12
Zweck a: Wasserqualitat im Netz; Zweck b: Wasserqualitét in der Trinkwasserinstallation innerhalb eines Gebaudes; Zweck c:
Wasserqualitat wahrend der Entnahme (siehe SOP 02SOP0206)

Angaben zur Aufbereitung und zu Bestimmungen vor Ort (It. Probenbegleitschein):
(Die von externen Probenehmern ermittelten Vor-Ort-Parameter werden weder im LIMS erfasst noch gutachterlich

durch das CVUA Sigmaringen verwertet)

desinfiziert:
mg/l:
desinfiziert (n. Abschl. d. Aufbereitung):

Aussehen: farblos, klar
pH-Wert: 7,33
Temperatur (°C): 9,1

nein |:| ja |:| Desinfektions-Art:

[] mg/
Geruch: 0.B. Geschmack: 0.B.
Leitfahigkeit (uS/cm) bei 25°C: 671
Sauerstoff (mg/l): -
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tersuchungsbefund zu Proben-Nummer 210172551

Parameter Einheit Ergebnis Grenzwert Methode
Koloniezahl bei 22 °C KBE/mI 3 100 bzw. 1000 bei Anla- | TrinkwV; 2019-12, § 15 Abs. 1c
gennach§3Nr.2c
TrinkwV

Koloniezahl bei 36 °C KBE/ml 1 100 TrinkwV; 2019-12, § 15 Abs. 1¢
Coliforme Keime KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2; 2014-06
Escherichia coli KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2; 2014-06
Enterococcus spp. KBE/100 mi 0] 0 DIN EN ISO 7899-2; 2000-04

[ ] Hinweis: Die Untersuchung auf E. coli und coliforme Keime wurde durch Begleitflora gestsrt.

BEURTEILUNG

Izl Die mikrobiologische Untersuchung ergab keine Beanstandung.

D Der Grenzwert fiir die Koloniezahl bei 22°C nach § 7 i.V.m. Anlage 3, Teil | Trinkwasser-VO wurde (iberschritten.
|:| Der Grenzwert fiir die Koloniezahl bei 36°C nach § 7 i.V.m. Anlage 3, Teil | Trinkwasser-VO wurde (iberschritten.
|:| Der Grenzwert fiir Escherichia coli nach § 5i.V.m. Anlage 1, Teil | Trinkwasser-VO wurde iberschritten.

D Der Grenzwert fiir coliforme Bakterien nach § 7i.V.m. Anlage 3, Teil | Trinkwasser-VO wurde (iberschritten.

I:I Der Grenzwert fiir Enterokokken nach § 5i.V.m. Anlage |, Teil 1 Trinkwasser-VO wurde Uberschritten.

|:| Da es sich nicht um Trinkwasser handelt (z.B. Rohwasser) entféllt die rechtliche Beurteilung.

|:| Der Zeitraum zwischen Probenahme und Untersuchungsbeginn war gréRer als 24 Stunden.
Es wird empfohlen eine Nachprobe zu nehmen.

4 Trem
Trieu
Laborleiterin

Das Prifergebnis bezieht sich ausschlieBlich auf die vorgelegte Probe. Das Gutachten darf nur vollsténdig weiterge-
geben werden. Seine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch das Chemische und
Veterindruntersuchungsamt Sigmaringen.

BEURTEILUNGSGRUNDLAGE
TrinkwV: Verordnung Uber die Qualitat von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch (Trinkwas-

serverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Marz 2016 (BGBI. | S. 459), zu-
letzt geéndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 20.12 2019 (BGBI. | S. 2934)
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Baden-Wiirttemberg

CHEMISCHES UND VETERINARUNTERSUCHUNGSAMT SIGMAF

2 0. Mai 2021

EINGEGANGEN

CVUA Sigmaringen e Postfach 1164 e 72481 Sigmaringen

Landratsamt Sigmaringen
Gesundheitsamt
Hohenzollernstralle 12
72488 Sigmaringen

S Lebensmittelliberwachung

Datum: 18.05.2021
Name: Hai Linh Trieu
Durchwahl: 07571-7434-254
Aktenzeichen: A21060501-59-Tu
(Bitte bei Antwort angeben)

Untersuchung einer Probe ,, Trinkwasser" aus dem VB-ON Bingen

Anlagen: 1 Probenentnahmeprotokoll

1 Mehrfertigung

Proben-Nummer:
Flaschen-Nr.:

Bezeichnung der Probe (It. PEB):

Versorgungsgebiet:

Versorgungsgebiet-Nr.:
Entnahmestellen-Nr.:
Entnahmestellenbezeichnung:

Wasserart:
Probeentnahme am:
Probennehmer;

Probennahmeverfahren:
Probeneingang am:
Untersuchungsbeginn:
Untersuchungsende:

GUTACHTEN

210172551

EG 4220
Trinkwasser
VB-ON Bingen

VVG08437038
437008-ON-0001
Gemeindekindergarten Bingen
Egelfinger Str. 9

Bingen

Trinkwasser Ortsnetz
22.03.2021

Silke Greif, CVUA Sigmaringen
Christian Schuh, Landratsamt Sigmaringen

DIN I1SO 5667-5 (A 14); 2011-02
22.03.2021
22.03.2021
18.05.2021

Fidelis-Graf-Strafe 1 = 72488 Sigmaringen » Telefon (07571) 7434-0 = Telefax (07571) 7434-202 « poststelle@cvuasig.bwl.de
www.cvua-sigmaringen.de « www.untersuchungsaemter-bw.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Pruflaboratorium, DAKkS Reg.-Nr. D-PL-18829-01-00 Seite 1 von 10
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Auftrags-Nr.: A21060501, Trinkwasser, Entnahmestellen-Nr.: 437008-ON-0001

UNTERSUCHUNGSBEFUND

Parameter Einheit Ergebnis Grenzwert | Methode

Aussehen farblos, klar ASU L00.90-6
2015-06

Calcium Ca mg/| 127 IC mit Leitfahigkeitsdetektion
DIN EN ISO 14911
(DEV E34) 1999-12

Kalium K mg/l 0677 IC mit Leitfahigkeitsdetektion
DIN EN ISO 14911
(DEV E34) 1999-12

Magnesium Mg mg/l 4,14 IC mit Leitfahigkeitsdetektion
DIN EN ISO 14911
(DEV E34) 1999-12

Natrium Na mg/I 557 200 IC mit Leitfahigkeitsdetektion
DIN EN [SO 14911
(DEV E34) 1999-12

Geruch 0.B. DEV B 1/2
1971

Geschmack 0.B. DEV B 1/2
1971

Trubung NTU n.b. (<0,1) 1 Turbidimetrie
DIN EN ISO 7027 (DEV C2)
2016-11

Entnahmetemperatur (bei Grad 9,1 Elektrometrie

Probenahme) Celsius DIN 38404 Teil 4 (DEV C4)
1976-12

pH-Wert - 7,3 (bei9,1°C) | 26,5 und =9,5 | pH-Meter

: DIN EN ISO 10523 (DEV C5)

2012-04

pH nach CaCO3-Sattigung - 7,14 Sonst.Verfahren
DIN 38404-10; (DEV C10)
2012-12

Calcitldsekapazitat mg/| -30 50 Sonst.Verfahren
DIN 38404-10; (DEV C10)
2012-12

Elektrische Leitfahigkeit uS/cm 638 (bei 25 °C) 2790 Elektrometrie
DIN EN ISO 27888 (DEV C8)
1993-11

Farbung, Spektraler 1/m n.b. (<0,1) 0,5 Photometrie

Absorptionskoeffizient bei DIN EN I1SO 7887 (DEV C1)

436 nm 2012-04

Oxidierbarkeit Mn VII-II (als mg/l n.b. (<0,5) 5,0 Titration

Sauerstoff) DIN EN ISO 8467 (DEV H5)
1995-05

TOC (gesamter organischer mg/l n.b. (<0,5) IR

Kohlenstoff) DIN EN 1484 (DEV H3)
2019-04

Saurekapazitat bis pH 4.3 mmol/l | 5,93 (bei 21,4 °C) Titration
DIN 38409-7 (DEV H7)
2005-12

Hydrogencarbonat mg/l 359 CVUA SIG 01P1006

2016-07 (berechnet)

Az: A21060501-59-Tu

vom:18.05.2021
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Auftrags-Nr.: A21060501, Trinkwasser, Entnahmestellen-Nr.: 437008-ON-0001

Parameter Einheit Ergebnis Grenzwert | Methode
Basekapazitat bis pH 8.2 mmol/l | 0,3 (bei 15,3 °C) DIN 38409-7;
| 2005-12

Gesamtwasserharte mmol/l 3,3 Volumetrie

(Summe an Calcium und DIN 38406-3 (DEV E3); 2002-3

Magnesium)

Gesamtwasserharte Grad dH 18,7 CVUA SIG 01P1006

(Summe an Calcium und 2016-07 (berechnet)

Magnesium)

Eisen Fe mg/l n.b. (<0,05) 0,2 Photometrie
DIN 38406 Teil 1 (DEV E1)
1983-05

Ammonium mg/l n.b. (<0,03) 0,50 Photometrie
DIN 38406 Teil 5 (DEV E5)
1983-10

Nitrit - mg/l n.b. (<0,01) 0,50 Photometrie
DIN EN 26777 (DEV D10)
1993-04

Chlorid mg/l 14,6 250 IC mit Leitfahigkeitsdetektion
DIN EN I1SO 10304-1
(DEV D20) 2009-07

Nitrat mg/| 20 50 IC mit Leitfahigkeitsdetektion
DIN EN ISO 10304-1
(DEV D20) 2009-07

Summe Nitrat/50 + Nitrit/3 - 0,4 1 CVUA SIG 01P1006

ausgedrickt als Summe 2016-07 (berechnet)

Nitrat und Nitrit

Sulfat mg/| 10,1 250 IC mit Leitfahigkeitsdetektion
DIN EN 1SO 10304-1
(DEV D20) 2009-07

ortho-Phosphat (als mg/| 0,01 Photometrie

Phosphat) DIN EN I1SO 6878 (DEV D11)
2004-09

Fluorid-lon F- mg/l n.b. (<0,1) 1.6 IC mit Leitfahigkeitsdetektion
DIN EN ISO 10304-1
(DEV D20) 2009-07

Aluminium Al mg/l n.b. (<0,020) 0,200 DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)

Antimon Sb mg/! n.b. (<0,0020) 0,0050 DIN EN I1SO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)

Arsen As, gesamt mg/! n.b. (<0,001) 0,010 DIN EN I1SO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)

Barium Ba mg/l n.b. (<0,1) DIN EN 1SO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)

Bor B mg/l n.b. (<0,05) 1,0 DIN EN 1SO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)

Blei Pb mgl/l n.b. (<0,001) 0,010 DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)

Cadmium Cd mg/l n.b. (<0,0005) 0,0030 DIN EN [SO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)

Chrom Cr mg/l n.b. (<0,0002) 0,050 DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)

Kupfer Cu mg/l n.b. (<0,02) 2,0 DIN EN ISO 17294-2

2017-01 (DEV E 29)

Az: A21060501-59-Tu
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Auftrags-Nr.: A21060501, Trinkwasser, Entnahmestellen-Nr.: 437008-ON-0001

Parameter Einheit Ergebnis Grenzwert | Methode
Nickel Ni mg/l n.b. (<0,005) 0,020 DIN EN 1SO 17294-2

2017-01 (DEV E 29)
Silber Ag mg/l n.b. (<0,001) DIN EN ISO 17294-2

2017-01 (DEV E 29)
Selen Se mg/! n.b. (<0,001) 0,010 DIN EN ISO 17294-2

2017-01 (DEV E 29)
Zink Zn mg/l n.b. (<0,02) DIN EN I1SO 17294-2

2017-01 (DEV E 29)
Mangan Mn mg/l n.b. (<0,010) 0,050 DIN EN ISO 17294-2

2017-01 (DEV E 29)
Thallium TI mg/l n.b. (<0,0002) DIN EN I1ISO 17294-2

2017-01 (DEV E 29)
Uran U mg/I 0,0003 0,010 DIN EN ISO 17294-2

2017-01 (DEV E 29)
Vanadium V mg/l n.b. (<0,001) DIN EN ISO 17294-2

2017-01 (DEV E 29)
Gadolinium Gd Hg/l n.b. (<0,005) DIN EN ISO 17294-2

2017-01 (DEV E 29)
Quecksilber Hg mg/l n.b. (<0,0003) 0,001 DIN EN ISO 12846

2012-08 (DEV E 12)
Trihalogenmethane, ug/l nicht 50 berechnet
Summe nach TrinkwV berechenbar
Trichlormethan ua/l n.b. (<1) HS-GC mit MSD

DIN EN I1SO 15680 (F19) 2004-04
Bromdichlormethan pa/l n.b. (<1) HS-GC mit MSD

DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
Dibromchlormethan Hgll n.b. (<1) HS-GC mit MSD

DIN EN I1SO 15680 (F19) 2004-04
Tribrommethan Mo/l n.b. (<1) HS-GC mit MSD

DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
Tetrachlorethen und pg/l nicht 10 berechnet
Trichlorethen Summe nach berechenbar
TrinkwV
1,1,1-Trichlorethan ug/l n.b. (<1) HS-GC mit MSD

DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
Trichlorethen Hg/l n.b. (<1) HS-GC mit MSD

DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
Tetrachlorethen Mg/l n.b. (<1) HS-GC mit MSD

DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
Dichlormethan po/l n.b. (<1) HS-GC mit MSD

DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
Tetrachlormethan pall n.b. (<1) HS-GC mit MSD

DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
cis-1,2-Dichlorethen pg/l n.b. (<1) HS-GC mit MSD

DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
1,2-Dichlorethan pg/l n.b. (<1) 3 HS-GC mit MSD

DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
1,1,2-Trichlorethan Mg/l n.b. (<1) HS-GC mit MSD

DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
tert-Butylmethylether pa/l n.b. (<1) HS-GC mit MSD

DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
Benzol Mg/l n.b. (<0,5) 1 HS-GC mit MSD

DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04

Az: A21060501-59-Tu
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Auftrags-Nr.: A21060501, Trinkwasser, Entnahmestellen-Nr.: 437008-ON-0001

Parameter Einheit Ergebnis Grenzwert | Methode
Toluol pg/l n.b. (<0,5) HS-GC mit MSD
DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
Ethylbenzol Mg/l n.b. (<0,5) HS-GC mit MSD
DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
m- und p-Xylol (Summe) . Mg/l n.b. (<0,5) HS-GC mit MSD
DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
Styrol pg/l n.b. (<0,5) HS-GC mit MSD
DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
o-Xylol Ma/l n.b. (<0,5) HS-GC mit MSD
DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
Vinylchlorid; Chlorethylen pg/l n.b. (<0,1) 0,5 HS-GC mit MSD
DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
Epichlorhydrin 1-Chlor-2,3- Hall n.b. (<0,04) 0.1 HS-GC mit MSD
epoxypropan DIN EN ISO 15680 (F19) 2004-04
Pestizide und relevante pgl/l nicht 0,5 berechnet
Metaboliten Summe nach berechenbar
TrinkwV
2,4-DB pall n.b. (<0,03) 0,1 GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016
2,4-D pg/l n.b. (<0,03) 0,1 GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016
2,4,5-T pg/l n.b. (<0,03) 0,1 GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016
Bentazon pall n.b. (<0,03) 0,1 GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016
Bromoxynil Mg/l n.b. (<0,03) 0,1 GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016
Dicamba pall n.b. (<0,03) 0,1 GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016
Dichlorprop 2,4-DP Mg/l n.b. (<0,03) 0.1 GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016
Fenoprop ug/l n.b. (<0,03) 0,1 GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016
Fuberidazol pg/l n.b. (<0,03) 0,1 GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016
loxynil pg/l n.b. (<0,03) 0,1 GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016
MCPA Mg/l n.b. (<0,03) 0,1 GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016
MCPB ua/l n.b. (<0,03) 0,1 GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016
Mecoprop o]l n.b. (<0,03) 0,1 GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016
Quinmerac pg/l n.b. (<0,03) 0,1 GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016
Triclopyr pgll n.b. (<0,03) 0,1 GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016
Nicht relevante ugll nicht berechnet
Pflanzenschutzmittel- berechenbar
Metabolite (Summe)
2,6-Dichlorbenzamid pall n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;
CVUA SIG 03P0834
Desphenylchloridazon pall n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;
CVUA SIG 03P0834
Dimethachlor- Mg/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direkimessung;
Oxalsauremetabolit A CVUA SIG 03P0834
(CGA 50266)

Az: A21060501-59-Tu
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Auftrags-Nr.: A21060501, Trinkwasser, Entnahmestellen-Nr.: 43?008-ON-0001

Parameter Einheit Ergebnis Grenzwert | Methode

DMS, N,N-Dimethylsulfamid pg/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;
CVUA SIG 03P0834

Metalaxyl-Metabolit ug/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;

(CGA 108906) CVUA SIG 03P0834

Metalaxyl-Metabolit ug/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;

(CGA 62826) CVUA SIG 03P0834

Methyl- Hg/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;

desphenylchloridazon CVUA SIG 03P0834

S-Metolachlor- pg/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;

Oxalsauremetabolit A CVUA SIG 03P0834

(CGA 51202)

S-Metolachlor- Mg/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;

Propionsauremetabolit CVUA SIG 03P0834

(CGA 357704)

Trifloxystrobin-Metabolit Mg/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;

(NOA 413161) CVUA SIG 03P0834

Tritosulfuron-Metabolit Mg/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;

(BH 635-4) CVUA SIG 03P0834

BH479-9 pg/l n.b. (<0,03) HPLC-MS/MS, Direktmessung;
CVUA SIG 03P0834

BH479-11 ug/l n.b. (<0,03) HPLC-MS/MS, Direktmessung;
CVUA SIG 03P0834

Chlorthalonil- ug/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;

Sulfonsauremetabolit A CVUA SIG 03P0834

(R 417888)

Dimethachlor-Metabolit pg/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;

(CGA 369873) CVUA SIG 03P0834

Dimethachlor- pall n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;

Sulfonsauremetabolit CVUA SIG 03P0834

A (CGA 354742)

Metazachlor- pall n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;

Oxals&duremetabolit A CVUA SIG 03P0834

(BH 479-4)

Metazachlor- Mg/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;

Sulfonsauremetabolit A CVUA SIG 03P0834

(BH 479-8)

S-Metolachlor- Mg/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;

Methansulfons&uremetabolit CVUA SIG 03P0834

(CGA 368208)

S-Metolachlor- pg/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;

Sulfonsauremetabolit A CVUA SIG 03P0834

(CGA 380168)

Trifluoressigséure ug/l n.b. (<0,5) HPLC (IC), inline-Anreicherung;
CVUA SIG 02P1010

Arzneimittel

Bezafibrat Mg/l n.b. (<0,01) GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016

Clofibrinsaure Hg/l n.b. (<0,01) GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016

Diclofenac pall n.b. (<0,01) GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016

Ibuprofen Mg/l n.b. (<0,01) GC-MS/MS, Anreicherung;

CVUA SIG 01P1016

Az: A21060501-59-Tu
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Auftrags-Nr.: A21060501, Trinkwasser, Entnahmestellen-Nr.: 437008-ON-0001

Parameter Einheit Ergebnis Grenzwert | Methode

Fenoprofen Hg/l n.b. (<0,01) GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016

Gemfibrozil pg/l n.b. (<0,01) GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016

Meclofenaminsaure Mg/l n.b. (<0,01) GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016

Naproxen Hg/l n.b. (<0,01) GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016

Tolfenaminsaure ug/l n.b. (<0,01) GC-MS/MS, Anreicherung;
CVUA SIG 01P1016

SiiBstoffe

Acesulfam-K E 950 ua/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;
CVUA SIG 02P0916

Cyclohexylsulfaminsaure; pg/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;

Cyclamat E 952 CVUA SIG 02P0916

Saccharin E 954 pg/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;
CVUA SIG 02P0916

Sucralose E 955 Hg/l n.b. (<0,1) HPLC-MS/MS, Direktmessung;
CVUA SIG 02P0916

Benzotriazole

1H-Benzotriazol Hg/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;
CVUA SIG 01P0947

4-Methyl-1H-Benzotriazol pg/l n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;
CVUA SIG 01P0947

5-Methyl-1H-Benzotriazol pall n.b. (<0,05) HPLC-MS/MS, Direktmessung;
CVUA SIG 01P0947

n.b.: nicht bestimmbar (< Bestimmungsgrenze);

Proben-Nummer: 210172552

Flaschen-Nr.: EG 4220

Bezeichnung der Probe (It. PEB): Z-Probe - Kiiche

Versorgungsgebiet: VB-ON Bingen

Versorgungsgebiet-Nr.: V(G08437038

Entnahmestellen-Nr.:

Entnahmestellenbezeichnung:

Wasserart:
Probeentnahme am:
Probennehmer:

Probennahmeverfahren:

Probeneingang am:
Untersuchungsbeginn:
Untersuchungsende:
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Auftrags-Nr.: A21060501, Trinkwasser, Entnahmestellen-Nr.: 437008-ON-0001

UNTERSUCHUNGSBEFUND
Parameter Einheit Ergebnis Grenzwert Methode
Aluminium Al mg/l n.b. (<0,020) 0,200 DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Antimon Sb mg/l n.b. (<0,0020) 0,0050 DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Arsen As, gesamt mg/I n.b. (<0,001) 0,010 DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Barium Ba mg/l n.b. (<0,1) DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Bor B mg/| n.b. (<0,05) 1,0 DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Blei Pb mg/l n.b. (<0,001) 0,010 DIN EN 1SO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Cadmium Cd mg/| n.b. (<0,0005) 0,0030 DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Chrom Cr mg/l n.b. (<0,0002) 0,050 DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Kupfer Cu mg/l n.b. (<0,02) 2,0 DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Nickel Ni mg/| n.b. (<0,005) 0,020 DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Silber Ag mg/l n.b. (<0,001) DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Selen Se mg/l n.b. (<0,001) 0,010 DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Zink Zn mg/| n.b. (<0,02) DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Mangan Mn mg/l n.b. (<0,010) 0,050 DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Thallium TI mg/ n.b. (<0,0002) DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Uran U mg/l 0,0003 0,010 DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Vanadium V mg/l n.b. (<0,001) DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)
Gadolinium Gd Mg/l n.b. (<0,005) DIN EN ISO 17294-2
2017-01 (DEV E 29)

n.b.: nicht bestimmbar (< Bestimmungsgrenze);

BEURTEILUNG

In sensorischer Hinsicht, d.h. im Aussehen, Geruch und Geschmack ist das Trinkwasser von
einwandfreier Beschaffenheit.

Die hygienisch-chemische Analyse enthalt keinen Hinweis auf eine Verunreinigung des
Wassers. Die einzelnen Parameter liegen innerhalb der normalen Schwankungsbreite.

Leichtfilichtige Halogenkohlenwasserstoffe (Trihalogenmethane - und leichtflichtige chlorierte

Az: A21060501-59-Tu
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Auftrags-Nr.: A21060501, Trinkwasser, Entnahmestellen-Nr.: 437008-ON-0001

Lésungsmittel) waren nicht zu beanstanden.

Auch bezlglich Rickstande an Pestiziden (Pflanzenbehandlungs-, Schadlingsbekampfungs-
mittel etc.) einschlieBlich relevanter Metaboliten entspricht die untersuchte Wasserprobe den
Grenzwerten der Trinkwasser-Verordnung (TrinkwV).

Des Weiteren wurden ,trinkwasserrechtlich nichtrelevante* Metaboliten von Pflanzenschutz-
mitteln untersucht. Nichtrelevante Metaboliten (nrM) besitzen weder eine definierte pestizide
Restaktivitdt, noch ein pflanzenschutzrechtlich relevantes humantoxisches oder &kotoxisches
Potenzial. Die Bewertung ihrer Anwesenheit im Trinkwasser folgt deshalb dem Vorsorge-
Konzept der gesundheitlichen Orientierungswerte (GOW) fiir ,nicht bewertbare® Stoffe des UBA
von 2008 [1]. Ruckstdnde an nichtrelevanten Metaboliten von Pflanzenschutzmitteln (nrM)
waren nicht nachweisbar.

AuBerdem wurde die Probe auf bestimmte Arzneimittel und SiuRstoffe untersucht. Diese
gelangen Uber den Urin des Menschen ins Abwasser. In der Klaranlage kénnen sie nicht oder
nur unvollstandig entfernt werden. Ruckstande an Arzneimitteln oder SuRstoffen kénnen damit
ein Hinweis auf eine Abwasser- oder Oberflichenwasserbeeinflussung darstellen. Arzneimittel-
und SuRmittelriickstéande konnten in der Probe nicht nachgewiesen werden.

Benzotriazole werden als Additive bei Geschirrspulmitteln und Flugzeugenteisungsmitteln wie
auch bei, Kihl-, Brems- und Hydraulikflissigkeiten verwendet. Sie sind biologisch schwer
abbaubar und kénnen tber Oberflachenwasser oder undichte Abwasserkanale ins Grund- und
damit ggf. ins Trinkwasser gelangen. In der Probe waren keine Benzotriazole nachweisbar.

Weiterhin wurde die Wasserprobe auf Metalle, Fluorid und fllichtige Kohlenwasserstoffe (BTEX-
Aromaten) untersucht. Die erhaltenen Werte sind nicht zu beanstanden.

Insbesondere fur die Parameter Blei, Kupfer, Nickel wurde zusatzlich im Geb&ude eine Z-Probe
entnommen. Sie soll den Einfluss der Hausinstallation auf das Wassers, wie es der Verbraucher
verzehrt, widerspiegeln. Fur diese Probe weist die Z-Probe gegeniiber der Hauptprobe keine
Auffalligkeiten auf.

Das Wasser weist eine Gesamtharte von 18,7 deutschen Hartegraden auf und wird
entsprechend dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRmG) in den Hartebereich "hart"
eingeordnet.

Die Berechnung der Calcitlésekapazitét des Wassers ergibt eine calcitabscheidende Tendenz.
Damit entspricht die Probe der Vorgabe nach Anlage 3 ,Indikatorparameter® zu § 7 TrinkwV
hinsichtlich der zuldssigen Calcitlosekapazitat.

Zusammenfassend ist die Wasserprobe nach dem Umfang der durchgefiihrten chemischen
Untersuchung nicht zu beanstanden.

Trieu
Laborleiterin

Das Priifergebnis bezieht sich ausschliefllich auf die vorgelegte Probe. Das Gutachten darf nur vollsténdig
weitergegeben werden. Seine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf der schriftichen Genehmigung durch das
Chemische und Veterindruntersuchungsamt Sigmaringen.

Az: A21060501-59-Tu vom:18.05.2021 Seite 9 von 10



Auftrags-Nr.: A21060501, Trinkwasser, Entnahmestellen-Nr.: 437008-ON-0001

BEURTEILUNGSGRUNDLAGE

TrinkwV: Verordnung Uber die Qualitat von Wasser fur den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mérz 2016 (BGBI. | S.
459), zuletzt gedndert durch Artikel 99 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328)

WRMG: Gesetz ber die Umweltvertraglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch-
und Reinigungsmittelgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2013 (BGBI. |
S. 2538), zuletzt gedndert durch Artikel 252 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S.

1328)
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